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ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Шкаф для баллонов (далее по тексту – «Изделие») разработан и изготовлен с 

применением современных технологий и материалов. Изделие предназначено для 

хранения баллонов с инертным газом персоналом химико-аналитических,  

исследовательских, производственных и специализированных лабораторий. 

1.2. Изделие изготавливается в исполнении УХЛ-4 для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре 

+10…+40°С и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги. 

 

2. Технические данные 

2.1. Основные технические характеристики шкафа (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Габаритные размеры 

изделия, мм: 

Длина 600 

Глубина 
560 

Высота 
1850 

Количество устанавливаемых баллонов, шт. 
2/ 3/ 4/ 5 

Масса, не более, кг 
65 

 

 

2.2. Описание 

 Изделие представляет собой сборную конструкцию деталей, изготовленных из 

металлического листа, с полимерным порошковым покрытием. Днище защищено 

полотном от механических повреждений и коррозии. Для удобства установки баллонов на 

днище шкафа устанавливается съемный пандус. Шкаф имеет патрубок для подключения к 

вентиляционной системе. 

 Для крепления баллонов предусмотрены крепѐжные ремни с пластиковыми 

защѐлками. 

 В целях обеспечения сохранности  содержимого шкафа, двери закрывается замком. 

 Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры. 

Производитель может вносить изменения, улучшающую конструкцию, дизайн и 

комплектацию без предварительного уведомления. 
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2.3. Комплектация 

В дополнительную комплектацию шкафа  входит: 

 Рампа; 

 Полки, перегородка 

 

 

3. Комплект поставки 

№ 1 2 3 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Основание (Днище) 
Комплект дверей 

(левая и/или правая) 

Комплект стенок 

боковых (левая и правая) 

 

  

Количество 1 1 1 

№ 4 5 6 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Настил рифленый 
Комплект панелей 

задней стенки  

Крышка (боковина 

верхняя) 

 

 

 

Количество 1 1 1 

№ 7 8 9 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Пандус Профиль боковой 

стенки с резиновой 

полосой 

Профиль задней стенки с 

резиновой полосой 

 

 

   

Количество 1 2 1 
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№ 10 11 12 13 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Комплект 

ручек дверных 
Замок дверной 

Комплект 

петель 

дверных 

Комплект 

шпингалетов (для 

шкафов с двумя 

дверьми) 

  

  

 

Количество Одна ручка на 

одну дверь 

1 Три петли на 

одну дверь 

2 

№ 14 15 16 17 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Опора 

регулируемая  

Комплект для 

подключения к 

вентиляции 

(фланец, гофра) 

Комплект 

шайб 

Комплект гаек 

 
 

 

 

Количество 4 1 1 1 

№ 18 19 20 21 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Комплект 

болтов, винтов 

Комплект пластин 

жесткости  (платик) 

для основания и 

крышки  

Комплект 

винтов 

самонарезаю

щих 

Комплект крепления 

для баллонов 

 

 

  

  

 

 

 

Количество 1 1-2 4 Одно крепление для 

одного баллона 
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3.3. Комплектация  рампой 

№ с 1 по 21 (см. пункт 3.1) 

№ 22 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Комплект рампы 

 

Количество 1 

 

 

 

4. Подготовка к сборке 

4.1. Распаковать комплектующие изделия, проверить целостность покрытия. 

4.2. Проверить комплектность. 

4.3. Осуществить сборку согласно инструкции. 
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5. Инструкция по сборке изделия 

 Необходимый для сборки инструмент: шуруповѐрт (насадка крестовая), ключ S10, 

отвертка шлицевая. 

 

5.1. Уложить на подложку (картон) основание (днище), боковые стенки левую и 

правую. Переднюю сторону стенки соединить через пластины жесткости, заднюю без 

пластин (зависит от комплектации). 
 

 

5.2. Прикрутить к крышке (боковине верхней)  винтами и гайками фланец. Так же 

установить винт заземления. 

Передняя сторона 

стенки (прорезь для 

«язычка» замка) 
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 5.3. Установить крышку. Переднюю сторону стенки соединить через пластины 

жесткости, заднюю без пластин (зависит от комплектации). 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. В нижней части шкафа установить 

регулируемые опоры. 

 

 

5.5. Установить и прикрутить 

винтами настил рифленый. 
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5.6. Установить и прикрутить винтами 

профиль задней стенки и два профиля боковых 

стенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Установить комплект панелей 

задней стенки. Закрепить винтами 

самонарезающими к боковым стенкам и 

к днищу. Болтами – между собой и к 

крышке. 

 

 

 

 

5.8. К двери прикрутить петли дверные. 
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5.9. Монтировать двери на шкаф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Прикрутить комплект ручек 

дверных и замок. 

 

 

 

5.11. Установить комплект крепления для баллонов (одно крепление для одного 

баллона). 

 

 



11 
 

 
 

тел./факс: +7 (3812) 78-61-65 

e-mail: sales@analytica-lab.ru 
ООО Компания «ЭПАКТ» 

644120, г. Омск, ул. А.А. Осипова, 85 

5.12. При комплектации шкафа двумя 

дверями.  Прикрутить винтами 

самонарезающими комплект шпингалетов. 

 

 

5.13. При комплектации шкафа 

полками. Установить комплект полок. 

Каждую полку зацепить за четыре 

полкодержателя, установленных на 

одном уровне. 

 

5.14. При комплектации шкафа рампой.  Установить рампу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Двери шкафа закрыть. Проверить работу замка и отсутствие отклонений общей 

геометрии шкафа. 

5.16. Окончательно затянуть все винтовые и болтовые соединения. 
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6. Инструкция по обслуживанию 

6.1. Выставить изделие в горизонтальное положение с помощью регулируемых 

опор (ножек). 

6.2. Проводить ежемесячный осмотр, в который входит: 

 визуальный осмотр на наличие царапин; 

 очистка от пыли и различных загрязняющих веществ с использованием 

моющие не абразивные средства, предназначенные для ухода за мебелью; 

 проверка затяжки резьбовых соединений; 

 проверка надежности заземления металлического каркаса, при подключении 

шкафа  к общему контуру заземления. 

6.3. При обнаружении царапин произвести их подкраску. 

 

7. Правила эксплуатации 

7.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими «Правилами 

пожарной безопасности в Российской Федерации». 

7.2. К работе допускаются лица, обученные правилам работы и техники 

безопасности на оборудовании данного типа. 

7.3. Установить шкаф в необходимом месте помещения и с помощью 

регулируемых ножек выставить в горизонтальное положение «по уровню». 

7.4. Произвести подключение шкафа к вентиляционной системе. 

7.5. Установить баллоны в шкаф и закрепить с помощью креплений для баллонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

тел./факс: +7 (3812) 78-61-65 

e-mail: sales@analytica-lab.ru 
ООО Компания «ЭПАКТ» 

644120, г. Омск, ул. А.А. Осипова, 85 

8. Свидетельство о приемке 

 

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан 

годным к эксплуатации. 

Подписи лиц, ответственных за приемку: 

 

 

М.П.               

 

 

9. Консервация, транспортирование и хранение 

9.1. Изделие транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта изделие  

допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения его от 

повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. 

9.2. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

9.3. Изделие должен храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) 

при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % 

10. Гарантия изготовителя 

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня отгрузки с 

предприятия - изготовителя. 

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится 

гарантийный ремонт или замена изделия при условии соблюдения потребителем правил 

хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации. 

10.3. Срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил 

хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации составляет 15 лет.  

Шкаф для газовых баллонов 

(наименование изделия) 

   

_____________________ 

(заводской номер) 

  _____________________ 

(обозначение) 

_____________________ 

(год, месяц, число) 

_____________________ 

(личная подпись) 

____________________ 

(расшифровка подписи) 
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11. Сведения о рекламациях 

11.1. При обнаружении дефектов или некомплектности поставки потребитель 

назначает комиссию и составляет Акт. 

11.2. Акт об обнаруженных визуально дефектах должен быть составлен не позднее 

десяти дней после получения изделия, а о скрытых дефектах, выявленных в процессе 

эксплуатации - в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен 

производителю. 

11.3. Все рекламации учитываются потребителем в табл. 2. 

Таблица 2 

№ п/п 
Дата 

рекламации 

Краткое содержание 

рекламации 
Меры, принятые по рекламации 

    

    

    

    

    

    

    

 

 


